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試験名称 �放射能測定（ゲルマニウム半導体検出器による核種分析法） 

使用機器 �SEIKOEG＆G社製　食品・環境放射能測定装置　SEG－EMS 

試験方法 �食品中の放射性セシウム検査法（平成24年3月15日厚生労働省食費発0315第4号別添） 

緊急時における食品の放射能測定マニェアル（平成14年3月厚生労働省）第2葦食品中の放射能の 

各種分析法2ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 2018年ロングパスタ2022．8．6 

検体名 

依頼者管理No． � 

採取者 �ご依頼者採取 

受旗　日 �2019年9月12日 

特記事項 � 

試験実施日：2019年9月12日

測定条件

試験結果

検査所見欄：

測定検体量（kg） �測定時間（秒） �測定容器 �測定結果の基準日時 

0．96 �3600 �2Lマリネリ容器 �2019年9月10日　16時15分 

試験項目 �試験鮨果（Bq／kg） �検出下限値（Bq／kg） 

放射性ヨウ素ト131 �検出下限値以下 �1．0 

放射性セシウムCs－134 �検出下限値以下 �1．0 

放射性セシウムCs－137 �検出下限値以下 �1．0 

※l）本論叢話果報告番はご依頼者より提出された拭科だけに関する試験結果を示すものです。

※2）本試験報告書を弊社の許可なく無断で壊滅し、全部又は一部を複製し、使用することを禁止します。


